
前面板的描述：

1。 探头屏蔽 

2。 测量探头 

3。 电源开关 

4。 大TE-挂机键

5。 液晶显示器 

6。 电池盖 

测量方法：

一个。 按下“POWER”按钮，打开电源，然后显示“01或02”。

B. 取下探头屏蔽并按双方销手指。该仪器正常工作，可以测量对象，如果显示值约。的30％。

C。 将销插入对象约。 5毫米，这显示该对象的含有水。 

D.  按“HOLD”键则可以保持电流值，显示“H”，按“HOLD”了，它可以取消保持功能。 

E. 测量后，按“电源”按钮，关闭电源和覆盖探头盾，然后测量结束。 


