
前面パネルの説明：

1。 プローブシールド 

2。 測定プローブ 

3。 電源ボタン 

4。 ダTE-ホールドボタン

5。 LCDディスプレイ 

6。 バッテリーカバー 

測定方法：

A. 押し「POWER」ボタンを押して、「01または02」を表示、電源をオンにします。

B. プローブシールドを外し、指で両側のピンを押してください。機器は正常に動作し、表示値が約である場合、オブジェクトを測定することができますです。 30％。

C. オブジェクト程度にピンを挿入します。オブジェクトの水を含むが表示さ5mmの。 

D.  押し、「HOLD」ボタンを押して、その後、ホールド機能を解除することができ、再び押し「HOLD」を「H」を表示現在の値を、保持することがで
きます。 

E. 測定後は、測定を押して「POWER」ボタン、電源およびカバープローブシールドのターンは、以上です。 


